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Frottirung  des  Rückens. 


Frottirungsapparat. 


Fig.  2. 

Frottirung-  des  Armes, 


Frottirungsapparat. 


Fig.  3. 

Frottirung  des  Beines. 


Frottirungsapparat. 


Frottirung  des  Unterleibes. 


Apparat 

für 

passive  Bewegungen  der  oberen  Extremität. 


Apparat 

fü  r 

passive  Bewegung-en  der  oberen  Extremität. 


Fig.  6. 


Passives  Vor-  und  Rückwärtsbeweg-en  des  Oberarmes. 


Apparat 

für 

passive  Bewegungen  der  oberen  Extremität. 


Passives  Vorderarmbeugen  und  -Strecken. 


Apparat 

für 

passive  Bewegungen  der  oberen  Extremität. 


FiR.  8. 


Passives  Beugen  und  Strecken  der  Finger. 


Arm-  und  Handreibung-sappapat. 


Uriick  von  Wilh.  Gottl.  Koru  in  Breslau. 


